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2. Thông tin quan trọng
Giải thích ký hiệu

Bảo vệ chống điện giật loại BF (mức độ bảo vệ cao)

Dòng điện một chiều 

Hãy kiểm tra để chắc chắn không nhận phải thiết bị giả mạo và tất cả các phụ kiện có đầy đủ trong hộp 
đựng. Trước khi sử dụng, hãy đảm bảo thiết bị và phụ kiện không có bất cứ dấu hiệu hỏng hóc nào và tháo 
bỏ tất cả các lớp túi bóng bọc thiết bị. Nếu có dấu hiệu hỏng hóc, không sử dụng thiết bị và mang tới trung 
tâm bảo hành để kiểm tra.
Thiết bị đo huyết áp bắp tay được sử dụng để đo huyết áp không xâm lấn và theo dõi huyết áp động mạch 
của người lớn. Bạn có thể sử dụng thiết bị để đo huyết áp, lưu các kết quả đo được và xem lại tất cả các chỉ 
số đó cùng với chỉ số trung bình một cách nhanh chóng, dễ dàng.
Thiết bị cũng sẽ cảnh báo nếu bạn đang mắc chứng rối loạn nhịp tim. Các chỉ số đo được sẽ được phân loại 
và đánh giá dưới dạng đồ thị. 

Các kí hiệu sau đây được sử dụng trong hướng dẫn sử dụng, trên hộp đựng thiết bị, nhãn mác của thiết bị và phụ kiện:

Trọn bộ sản phẩm
• Thiết bị đo huyết áp
• Vòng bít bắp tay

• 2 x pin LR6 AA
• Túi đựng
• Hướng dẫn sử dụng
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Vận hành Nhiệt độ và độ ẩm cho phép khi vận hành thiết bị.

IP 21

SN Số sê ri

 
Lưu ý khi sử dụng

Bảo quản và vệ sinh thiết bị

Lưu ý khi xử lý pin

• Nguy cơ ngạt thở nguy hiểm! Trẻ nhỏ có thể nuốt pin và bị nghẹt thở. Cất giữ pin xa tầm tay trẻ nhỏ.

• Nguy cơ cháy nổ! Không ném pin vào lửa.

Sửa chữa và thải bỏ

Thiết bị được bảo vệ khỏi các dị vật có đường kính tối thiểu 12.5mm 
và nước giọt rơi với góc 150 so với hướng thẳng đứng

Nhãn CE chứng nhận thiết bị được sản xuất tuân theo các yêu cầu 
quan trọng của chỉ thị 93/42/EEC dành cho các thiết bị y tế.          

Biểu tượng chứng nhận thiết bị được xuất khẩu sang Liên Bang Nga và 
các nước thuộc CIS

• Để có thể so sánh các chỉ số huyết áp với nhau, bạn nên đo vào cùng giờ mỗi ngày.
• Trước mỗi lần đo, hãy thư giãn khoảng 5 phút.
• Nếu một người dùng muốn thực hiện đo nhiều lần, đợi khoảng 5 phút giữa các lần đo.
• Không đo huyết áp trong vòng 30 phút kể từ khi ăn, uống, hút thuốc hoặc tập thể dục.
• Hãy đo lại nếu bạn cảm thấy không chắc chắn với kết quả đo được.
• Các chỉ số bạn đo được bằng thiết bị chỉ được sử dụng để tham khảo – không phù hợp sử dụng trong khám
bệnh. Hãy tham khảo tư vấn của bác sĩ và không được thực hiện bất kì phương án chữa bệnh nào dựa trên các 
chỉ số đo được từ thiết bị này (ví dụ như khi lấy thuốc hay quản lý việc uống thuốc). 
• Không sử dụng thiết bị cho trẻ sơ sinh hoặc các bệnh nhân bị bệnh tiền sản giật. Nên tham khảo ý kiến
của bác sĩ trước khi sử dụng thiết bị nếu bạn đang mang thai.  
• Các bệnh tim mạch, huyết áp cực thấp, tiểu đường, rối loạn tuần hoàn, rối loạn nhịp tim cũng như ớn lạnh
và run rẩy chân tay có thể làm cho kết quả đo không được chính xác hoặc gây những ảnh hưởng không tốt 
tới độ chính xác của thiết bị.
• Trẻ từ 8 tuổi trở lên và những người có vấn đề về thể chất, giác quan, tinh thần hoặc thiếu kinh
nghiệm và hiểu biết có thể sử dụng thiết bị trừ khi họ được giám sát hoặc được hướng dẫn sử dụng thiết bị 
một cách an toàn và hiểu rõ tác hại nguy hiểm. Giám sát để đảm bảo trẻ không nghịch thiết bị.
• Không được sử dụng thiết bị cùng với các loại máy hỗ trợ phẫu thuật có tần số cao.
• Chỉ sử dụng thiết bị cho những người có các chỉ số huyết áp đo bắp tay trong vùng đo thiết bi.
• Hãy chú ý khi vòng bít phồng lên, chức năng của toàn bộ cánh tay có thể bị giảm sút.
• Trong khi đo huyết áp, thiết bị chỉ làm dừng tuần hoàn máu trên tay khi vòng bít phồng lên. Nếu thiết bị có
trục trặc, hãy tháo vòng bít khỏi tay.
• Tránh các tác động mạnh lên vòng bít, không đè hay bẻ cong vòng bít.
• Không để vòng bít tạo áp lực lên bắp tay liên tục hay không nên đo thường xuyên vì điều này sẽ làm cản
trở lưu thông máu và có thể gây nguy hại cho sức khỏe.    
• Hãy đảm bảo không đặt vòng bít trên phần tay có động mạch hay tĩnh mạch đang được trị liệu y tế, ví dụ
như xâm nhập hoặc trị liệu nội mạch, hoặc shunt động tĩnh mạch (AV).    
• Không sử dụng vòng bít cho những người vừa trải qua giải phẫu cắt bỏ vú.
• Không đặt vòng bít lên các vết thương để tránh nguy cơ vết thương trở nên trầm trọng hơn.
• Chỉ đeo vòng bít trên bắp tay. Không đeo trên các bộ phận khác của cơ thể.
• Hãy lưu ý việc lưu và chuyển các chỉ số đo được chỉ có thể thực hiện khi thiết bị có nguồn điện. Ngay
khi pin hết, thiết bị sẽ mất hiển thị ngày và giờ

• Để pin có thể sử dụng được lâu hơn, thiết bị sẽ tự động tắt nếu bạn không ấn bất cứ nút nào trong khoảng
3 giây.
• Chỉ sử dụng thiết bị với mục đích được miêu tả trong hướng dẫn sử dụng. Nhà sản xuất sẽ không chịu trách
nhiệm cho các trường hợp hư hỏng gây ra khi sử dụng thiết bị không đúng cách hoặc bất cẩn

• Thiết  bị được chế tạo từ những linh kiện điện tử có độ chính xác cao. Độ chính xác khi đo và vòng đời sử
dụng của thiết bị phụ thuộc vào sự cẩn thận của người dùng khi sử dụng:

- Bảo vệ thiết bị khỏi các tác động mạnh, độ ẩm, bụi bẩn, biến động nhiệt độ lơn và ánh nắng trực tiếp 
từ mặt trời.
- Không làm rơi thiết bị.
- Không sử dụng thiết bị trong vùng có từ trường mạnh và giữ thiết bị xa các hệ thống vô tuyến và điện 
thoại di động. 
- Chỉ được sử dụng thiết bị cùng với dây bít đi kèm hoặc dây bít thay thế chính hãng để tránh thiết bị 
đo sai kết quả.

• Nên tháo pin ra khỏi thiết bị nếu không sử dụng thiết bị trong một khoảng thời gian dài.

• Nếu da và mắt của bạn tiếp xúc với nước chảy ra từ pin, hãy rửa vùng bị ảnh hưởng với nước và tới các trung
tâm y tế để xử lý tiếp.

• Lắp pin đúng đầu cực dương (+) và âm (-)
• Nếu pin bị rò rỉ, hãy đeo gang tay bảo vệ và vệ sinh khoang pin bằng vải khô.
• Bảo vệ để pin không bị quá nóng.

• Không sạc hoặc làm đoản mạch pin.
• Nếu không sử dụng thiết bị trong một khoảng thời gian dài, hãy tháo pin ra khỏi khoang pin.
• Chỉ sử dụng loại pin giống nhau hoặc tương đương.
• Luôn thay tất cả bộ pin cùng một lúc.
• Không sử dụng pin sạc.
• Không tháo rời, tách hay nghiền pin.

• Không vứt pin cùng với rác thải sinh hoạt. Hãy thải bỏ pin đã hết tại các điểm thu rác chuyên dụng.
• Không mở thiết bị. Nếu không bảo hành sẽ không còn hiệu lực.
• Không tự sửa hay điều chỉnh thiết bị. Nếu không sẽ không thể đảm bảo thiết bị có thể hoạt động đúng cách
• Chỉ sửa chữa thiết bị khi mang tới trung tâm chăm sóc khách hàng hoặc các đại lý ủy quyền.
• Để bảo vệ môi trường, không vứt thiết bị vào thùng rác sinh hoạt khi thiết bị không còn sử
dụng được nữa. Đưa thiết bị tới địa điểm thu rác phù hợp hoặc các điểm tái chế. Xử lý thải bỏ 
thiết bị sao cho phù hợp với chỉ thị EC – WEEE (Chất thải điện và thiết bị điện tử). Nếu có bất 
cứ thắc mắc nào, hãy liên hệ chính quyền địa phương chịu trách nhiệm cho việc xử lý rác thải.

Lưu ý về tính tương thích điện từ
• Có thể sử dụng thiết bị trong tất cả các môi trường được liệt kê trong hướng dẫn sử dụng, bao gồm

cả môi trường trong nhà.
• Việc sử dụng thiết bị có thể bị ảnh hưởng khi có nhiễu điện từ. Lúc này, màn hình thiết bị sẽ hiển thị thông báo

lỗi.
• Không nên sử dụng thiết bị trực tiếp bên cạnh các thiết bị khác hoặc xếp chồng lên nhau để tránh
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3. Mô tả thiết bị 2

1. Vòng bít

2. Dây vòng bít

3. Đầu kết nối vòng bít

4. Màn hình

5.

6.
7. Chỉ báo nguy cơ

8. Cổng kết nối đầu vòng bít (lMặt phía tay trái)

9. Cổng kết nối bộ nguồn
Thông tin trên màn hình

1. Ngày/Giờ

2. Huyết áp tâm thu

3. Huyết áp tâm trương

4. Nhịp tim

5. Biểu tượng nhịp tim

6. Xả khí vòng bít (mũi tên)

7.

8. Cảnh báo nguy cơ

9. Biểu tượng pin

11 Bộ nhớ người dùng

10  Biểu tượng tối loạn nhịp tim

12. Biểu tượng truyền dữ liệu qua Bluetooth ®

thiết bị hoạt động lỗi. Tuy nhiên, nếu cần sử dụng thiết bị theo phương thức này, hãy chú ý giám sát 
để chắc chắn cả hai thiết bị đều hoạt động tốt

• Việc sử dụng các phụ kiện không chính hãng có thể dẫn đến sự gia tăng phát thải điện từ hoặc giảm khả năng
miễn nhiễm điện từ của thiết bị, dẫn đến thiết bị hoạt động lỗi.

• Việc không tuân thủ các lưu ý trên có thể làm ảnh hưởng đến chức năng của thiết bị.

M1

M2

4

7

8
5

6

9

Nút bộ nhớ M1/M2 

1

2

3

8

9

10

11

12

4

567

Nút nguồn

1
3

Số bộ nhớ/Giá trị trung bình (           ), giá trị trung bình buổi 
sáng (           ), giá trị trung bình buổi tối (            )

4. Chuẩn bị trước khi đo
Lắp pin

Thải bỏ pin

4 x 1,5V AAA (LR03) 

• Tháo nắp khoang pin ở mặt sau của thiết bị
• Lắp 2 pin AAA 1.5V (alkaline loại LR06). Hãy đảm bảo pin
được lắp đúng cách. Không dùng pin sạc
• Đóng lại nắp khoang pin cẩn thẩn

              nháy trên màn hình. Thiết lập ngày và giờ như mô 
tả dưới đây.
Nếu biểu tượng pin                  sáng liên tục, bạn không thể 
tiếp tục đo các chỉ số. Hãy thay toàn bộ pin mới. Sau khi 
pin đã được tháo ra khỏi thiết bị, bạn phải cài đặt lại ngày 
và giờ. Tất cả các chỉ số đã được lưu trong thiết bị vẫn 
được giữ nguyên.

• Phải thải bỏ pin đã hết hoàn toàn tại các hộp thu rác chuyên dụng, các địa điểm tái chế hoặc mang tới 
các đại lý bán lẻ đồ điện tử. Bạn phải thải bỏ đúng theo quy định của pháp luật.

• Pin chứa chất độc hại được đánh dấu bằng những kí tự sau:
Pb = Pin chứa chì
Cd = Pin chứa cát mi
Hg = Pin chứa thủy ngân

Cài đặt định dạng giờ, ngày, thời gian và Bluetooth ®
Giao diện này cho phép bạn lần lượt cài đặt các chức năng sau:

Định dạng giờ Ngày Thời gian

Việc cài đặt ngày và giờ rất quan trọng. Nếu không cài đặt, bạn sẽ không thể lưu các chỉ số đo được với 
ngày giờ chính xác và xem lại các chỉ số này. 

Nếu ấn và giữ nút bộ nhớ M1 hoặc M2, bạn có thể cài đặt nhanh hơn.

Ấn và giữ nút Nguồn  trong 5 giây nếu bạn chưa lắp lại pin

=> => Bluetooth®=>

Đị
nh

 d
ạn

g 
gi

ờ

• Chọn định dạng giờ bạn muốn bằng nút M1 hoặc M2 và xác nhận bằng
nút Nguồn

Định dạng giờ nháy trên màn hình
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Ng
ày

Năm nháy trên màn hình
• Chọn năm bằng các nút bộ nhớ M1/M2 và xác nhận bằng nút nguồn

Tháng nháy trên màn hình
•       

Ngày nháy trên màn hình
•  

Nếu đã cài đặt định dạng giờ là 12h, trình tự hiển thị ngày / tháng sẽ đảo ngược

G
iờ

Giờ nháy trên màn hình      
•  
Phút nháy trên màn hình
•

Bl
ue

to
ot

h®
Cà

i đ
ặt

Biểu tượng Bluetooth     nháy trên màn hình®

• ®
®

 Truyền dữ liệu qua Bluetooth      sẽ làm pin hết nhanh hơn®

Chọn tháng bằng các nút bộ nhớ M1/M2 và xác nhận bằng nút nguồn

Chọn ngày bằng các nút bộ nhớ M1/M2 và xác nhận bằng nút nguồn

      Chọn giờ bằng các nút bộ nhớ M1/M2 và xác nhận bằng nút nguồn

      Chọn phút bằng các nút bộ nhớ M1/M2 và xác nhận bằng nút nguồn

Dùng nút bộ nhớ M1/M2 để chọn kích hoạt (Biểu tượng Bluetooth      nháy ) hoặc ngưng kích 
hoạt (Biểu tượng Bluetooth      không hiển thị) truyền dữ liệu tự động qua Bluetooth      và xác 
nhận bằng nút nguồn

®

Vận hành thiết bị với bộ nguồn
Bạn cũng có thể vận hành thiết bị cùng với bộ nguồn. Khi dùng bộ nguồn, lưu ý không lắp pin vào  thiết 
bị. Bộ nguồn được bán sẵn tại các đại lý ủy quyền hay trung tâm bảo hành với mã sản phẩm 071.60

• Để tránh các trường hợp hỏng hóc có thể xảy ra với thiết bị, chỉ được vận hành thiết bị cùng với bộ
nguồn chính hãng.
• Kết nối bộ nguồn với cổng kết nối bên phía tay phải của thiết bị. Chỉ được cắm bộ nguồn vào nguồn
điện có thông số được ghi rõ trên nhãn thiết bị.
• Sau đó, cắm phích cắm của bộ nguồn vào ổ điện
• Sau khi sử dụng thiết bị xong, rút phích cắm ra khỏi ổ điện và ngắt kết nối bộ nguồn khỏi thiết bị.
Ngay khi ngắt kết nối bộ nguồn, thiết bị sẽ mất hiển thị ngày và giờ nhưng các kết quả đã đo trước 
đó vẫn được lưu 

5. Tiến hành đo huyết áp
Hãy đảm bảo thiết bị có nhiệt độ phòng bước khi tiến hành đo
Bạn có thể đo trên cánh tay phải hoặc tay trái
Đeo vòng bít
Đeo vòng bít trên bắp tay trái. Hãy đảm bảo tuần hoàn máu trên tay 
không bị cản trở bởi quần áo chật hay các vật tương tự.

n Phải đeo vòng bít trên bắp tay sao cho phần cạnh dưới cách khủy tay 2 đế
3cm và trên động mạch. Nên điều chỉnh dây vòng bít nằm giữa cánh tay.

Quan trọng:  Chỉ vận hành thiết bị với vòng bít chính hãng. Vòng bít phù hợp sử dụng cho người có chu vi

bắp tay từ 23 đến 43 cm.

Bây giờ, hãy dán khóa dán của vòng bít. Lưu ý không được dán quá chặt, 
sao cho vẫn có thể đút vừa hai ngón tay dưới vòng bít.

Cắm đầu kết nối của dây vòng bít vào cổng kết nối trên thiết bị.      

Bạn có thể sử dụng vòng bít nếu sau khi đeo lên bắp tay, mốc đánh dấu (      ) 
nằm trong khoảng OK.

Nếu thực hiện đo huyết áp trên bắp tay phải, dây vòng bít phải nằm 
chính giữa mặt trong khuỷu tay. Hãy chắc chắn cánh tay không đè lên 
dây vòng bít.

Chỉ số huyết áp có thể khác nhau khi đo trên cánh tay phải và cánh tay trái. Luôn thực hiện đo trên cùng 
một cánh tay.
Nếu chỉ số giữa hai cánh tay có sự chênh lệch lớn, vui lòng tham khảo tư vấn bác sĩ để biết chính xác nên đo 
trên cánh tay nào.

Giữ tư thế đúng khi đo

• Trước mỗi lần đo, thư giãn khoảng 5 phút để tránh thiết bị đo kết quả sai lệch
• Bạn có thể thực hiện đo khi ngồi hoặc nằm. Hãy đảm bảo đặt vòng bít ngang bằng với tim.

• Để thực hiện đo huyết áp, hãy đảm bảo bạn đang ngồi thoải mái với cánh tay và lưng dựa vào một
thứ gì đó. Không vắt chéo chân. Đặt bàn chân nằm phẳng trên mặt đất.

• Để tránh kết quả đo bị sai lệch, hãy giữ nguyên tư thế và không nói chuyện trong khi đo.
Thực hiện đo huyết áp

Như miêu tả trên, hãy đeo vòng bít và lựa chọn tư thế bạn cảm thấy thoải mái để bắt đầu đo.
• Ân nút NGUỒN       để bắt đầu đo huyết áp. Tất cả các thông tin trên màn hình sẽ

sáng nhanh

Th
ực

 h
iện

 đ
o

Thiết bị sẽ tự động đo huyết áp sau 3 giây. Huyết áp sẽ được tính khi vòng bít phồng lên

  Bạn có thể dừng đo bất kỳ lúc nào bằng cách ấn nút NGUÔN        . Khi thiết bị đo 
sẽ hiển thị trên màn hìnhđược nhịp tim, biểu tượng nhịp tim          

• Huyết áp tâm thu, huyết áp tâm trương và nhịp tim sẽ hiển thị.
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• sẽ hiển thị trên màn hình nếu bạn chưa thực hiện đo đúng cách (xem chương 10 “Báo lỗi/Xử lý
sự cố”). Hãy tiến hành đo lại

• Hãy lựa chọn bộ nhớ người dùng bạn muốn bằng cách nhấn các nút bộ nhớ M1      hoặc M2     . Nếu bạn
không chọn bộ nhớ người dùng, kết quả đo sẽ được lưu trong bộ nhớ người dùng được sử dụng gần nhất.
Các chỉ số liên quan hoặc biểu tượng sẽ xuất hiện trên màn hình.

• Nhấn nút NGUỒN      để tắt thiết bị. Chỉ số huyết áp vừa đo sẽ được lưu trong bộ nhớ người dùng đã
chọn.

• Nếu bạn không tự tắt thiết bị, thiết bị cũng sẽ tự động tắt sau khoảng 1 phút.
Nếu chức năng truyền dữ liệu qua Bluetooth® đã được kích hoạt, dữ liệu sẽ được truyền sau khi xác nhận 
bộ nhớ người dùng và ấn nút NGUỒN
Biểu tượng Bluetooth® nhấp nháy trên màn hình. Thiết bị đang trong quá trình kết nối với ứng dụng. Vui 
lòng đợi khoảng 30 giây.
Biểu tượng Bluetooth® dừng nhấp nháy khi kết nối thành công. Tất cả các chỉ số đo được sẽ tự động 
chuyển sang ứng dụng. Khi dữ liệu đã được chuyển thành công, thiết bị sẽ tắt
Nếu không thể kết nối với ứng dụng sau 30 giây, biểu tượng Bluetooth® sẽ tắt và thiết bị cũng sẽ tự động 
tắt sau 1 phút.

Hãy lưu ý rằng phải thêm thiết bị BM 57 trong mục "My devices" của ứng dụng "beurer 
HealthManager" mới có thể truyền dữ liệu. Ứng dụng "beurer HealthManager" phải hoạt động để cho 
phép truyền dữ liệu. 
Nếu dữ liệu mới nhất không hiển thị trên điện thoại thông minh, hãy tiến hành truyền dữ liệu một lần 
nữa như mô tả trong chương 7.

Nếu bạn quên tắt thiết bị, thiết bị sẽ tự động tắt sau khoảng 1 phút. Tương tự trong trường hợp này, các 
chỉ số sẽ được lưu trong bộ nhớ người dùng đã chọn hoặc bộ nhớ sử dụng gần đây nhất và các chỉ số 
cũng sẽ được truyền nếu chức năng truyền dữ liệu qua Bluetooth® đã được kích hoạt.
• Đợi ít nhất 5 phút trước khi tiếp tục đo huyết áp

6.. Đánh giá kết quả
Rối loạn nhịp tim:
Thiết bị này có thể xác định nguy cơ gián đoạn nhịp tim tiềm ẩn khi đo và nếu cần, thiết bị sẽ báo hiệu với biểu 
tượng         .
Đây có thể là một cảnh báo cho chứng rối loạn nhịp tim. Rối loạn nhịp tim là tình trạng mà nhịp tim bất thường 
bởi sự rối loạn trong hệ thống điện tim (hệ thống có tác dụng điều hòa nhịp tim). Các triệu chứng (tim bỏ nhịp 
hoặc nhịp đập sớm sớm, chậm hoặc quá nhanh) có thể được gây ra bởi các yếu tố như bệnh tim, tuổi tác, dư thừa 
chất kích thích, căng thẳng hoặc thiếu ngủ. Chứng loạn nhịp tim chỉ có thể được xác định thông qua khám tra 
bởi bác sĩ.
Nếu biểu tượng          hiển thị trên màn hình sau khi thực hiện đo, hãy tiến hành đo lại. Hãy đảm bảo bạn nghỉ 
ngơi đủ 5 phút, không nói hoặc di chuyển trong khi đo. Nếu biểu tượng           hiển thị thường xuyên, vui lòng 
tham khảo tư vấn của bác sĩ. 
Tự chẩn đoán và điều trị dựa trên các kết quả đo của thiết bị có thể nguy hiểm. Luôn luôn thực hiện theo hướng 
dẫn của bác sĩ đa khoa
Chỉ báo nguy cơ:
Có thể phân loại và đánh giá các chỉ số huyết áp đo được theo bảng dưới đây.
Tuy nhiên, các chỉ số chuẩn này chỉ đóng vai trò như các chỉ số hướng dẫn chung, vì huyết áp có thể khác nhau 
theo từng người và theo từng nhóm tuổi, v.v. 
Hãy tham khảo ý kiến của bác sĩ thường xuyên để biết chỉ số huyết áp cá nhân của bạn có nằm trong khoảng 
bình thường cũng như có được phân loại là nguy hiểm hay không. 
Dựa vào phân loại trên màn hình và thang đo trên thiết bị, bạn có thể xem được chỉ số huyết áp của bạn thuộc 
loại nào. Nếu các chỉ số huyết áp tâm thu và tâm trương rơi vào hai loại khác nhau (ví dụ: huyết áp tâm thu tron 
loại "Cao bình thường" và huyết áp tâm trương trong loại  "Bình thường"), thì phân loại đồ họa trên thiết bị

Phân loại chỉ số huyết áp Huyết áp tâm 
thu (đơn vị 
mmHg) 

Giải pháp

Cài đặt 3: 

Tăng huyết áp cực cao
≥ 180 ≥ 110 Đi khám

Cài đặt 2: 

Tăng huyết áp vừa
160 – 179 100 – 109

Cài đặt 1: 

Tăng huyết áp nhẹ 140 – 159 90 – 99
Thường xuyên kiểm tra 
bởi bác sỹ

Cao bình thường 130 – 139 85 – 89
Thường xuyên kiểm tra 
bởi bác sỹ

Bình thường 120 – 129 80 – 84 Tự kiểm tra

Tối ưu < 120 < 80 Tự kiểm tra

Nguồn: WHO, 1999 (Tổ chức Y tế thế giới)

7. Hiển thị và xóa các chỉ số đã được đo

Bộ
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hớ
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g

Các chỉ số đo thành công sẽ được lưu cùng với ngày và thời gian. Trong trường hợp có hơn 60 chỉ số đo 
được lưu, chỉ số đo cũ nhất sẽ bị xóa.
• Nếu thiết bị được tắt, chọn bộ nhớ người dùng bạn muốn (       ) bằng các nút bộ nhớ M1 hoặc M2

– Để xem các chỉ số đo cho bộ nhớ người dùng      , nhấn nút bộ nhớ M1.
–  Để xem các chỉ số đo cho bộ nhớ người dùng      , nhấn nút bộ nhớ M2.

• Chỉ số trung bình của tất cả các lần đo sẽ hiển thị trên màn hình
• Nếu Bluetooth® được kích hoạt (biểu tượng sẽ nhấp nháy trên màn hình), thiết bị đang thử kết nối với ứng 

dụng. Nếu bạn nhấn nút M1 trong khi chờ đợi, việc chuyển dữ liệu sẽ bị hủy và chỉ số trung bình của các 
buổi sáng sẽ hiển thị.

• Nếu ấn nút M2, quá trình chuyển dữ liệu sẽ bị hủy và dữ liệu đo của bộ nhớ người dùng      sẽ
được hiển thị. Biểu tượng      không còn hiển thị trên màn hình nữa. Nút M2 sẽ bị vô hiệu hóa
ngay khi kết nối thành công và dữ liệu được truyền.
Ấn nút M1 nếu bạn chọn bộ nhớ 1.
Ấn nút M2 nếu bạn chọn bộ nhớ 2.

Huyết áp tâm 
trương (đơn 
vị mmHg) 

Đi khám

Ch
ỉ s

ố 
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g 

bì
nh

nháy trên màn hình.
Chỉ số trung bình của tất cả các chỉ số được lưu trong bộ nhớ người dùng vừa chọn sẽ 
hiển thị. 

• Ấn nút bộ nhớ người dùng bạn muốn (M1 hoặc M2).
     nháy trên màn hình. 
Chỉ số trung bình của 7 buổi sáng gần nhất sẽ hiển thị (Giờ sáng: 5.00 – 9.00).

• Ấn nút bộ nhớ người dùng bạn muốn (M1 hoặc M2).

     nháy trên màn hình. 
Chỉ số trung bình của 7 buổi tối gần nhất sẽ hiển thị (Giờ tối: 18.00 – 20.00).

luôn luôn hiển thị phân loại cao hơn; như ví dụ trên sẽ là "Cao bình thường". 

9 Thiếp bị đo huyết áp bắp tay BM 578



Ch
ỉ s

ố 
đơ

n 
lẻ

• Khi các chỉ số bộ nhớ (M1 hoặc M2) được ấn một lần nữa, chỉ số đơn lẻ gần nhất sẽ hiển thị
(ví dụ như hình bên, chỉ số đo 03).

• Khi các chỉ số bộ nhớ (M1 hoặc M2) được ấn một lần nữa, bạn có thể xem tất cả các chỉ số
đơn lẻ

• Để tắt thiết bị, ấn nút NGUỒN.
Bạn có thể rời giao diện bất cứ lúc nào bằng cách ấn nút NGUỒN.

Xó
a 

cá
c c

hỉ
 số

 đ
ã 

lư
u

• Để xóa dữ liệu của bộ nhớ người dùng bạn muốn, trước tiên, bạn phải lựa chọn bộ nhớ người dùng.
• A nháy trên màn hình và chỉ số trung bình của các chỉ số đã được lưu trong bộ nhớ người dùng này sẽ

hiển thị
• Ấn và giữ nút M1 và M2 trong 5 giây
Tất cả các chỉ số trong bộ nhớ vừa chọn đã được xóa

Xó
a 

cá
c c

hỉ
 số

 đ
ơn

 lẻ • Để xóa các chỉ số đơn lẻ tại bộ nhớ người dùng bạn muốn, trước tiên, phải chọn bộ
nhớ người dùng

• Bắt đầu xem lại các chỉ số đơn lẻ và chọn chỉ số bạn muốn xóa
• Ấn và giữ nút bộ nhớ M1 và M2 trong 5 giây
• Chỉ số được chọn đã được xóa.         sẽ nháy trên màn hình.
• Nếu bạn muốn xóa các chỉ số khác, hãy thực hiện lặp lại mô tả trên.
Bạn có thể tắt thiết bị bất cứ lúc nào bằng cách ấn nút NGUỒN.

Truyền dữ liệu qua công nghệ năng lượng thấp Bluetooth® 
Bạn cũng có thể truyền các chỉ số đã được lưu trên thiết bị sang điện thoại thông minh bằng cách sử dụng công 
nghệ năng lượng thấp Bluetooth®
Để thực hiện được điều này, bạn phải tải ứng dụng “beurer HealthManager”có sẵn trên Apple App Store và 
Google Play. Để truyền dữ liệu, thực hiện như sau: 
Nếu đã kích hoạt Bluetooth® trong giao diện cài đặt, dữ liệu sẽ được truyền tự động sau mỗi lần đo. Biểu 
tượng       hiển thị trên phìa đầu tay trái của màn hình (xem chương 4 “Chuẩn bị trước khi đo”).

Bước 1: BM 57
Kích hoạt Bluetooth® trong thiết bị (xem chương 4 “Chuẩn bị 
trước khi đo, Blue-tooth®”).

Bước 2: Ứng dụng “beurer HealthManager” 
Trong ứng dụng “beurer HealthManager”, hãy thêm thiết bị BM 57 
trong mục “Settings/My devices”.

Bước 3: BM 57 
Thực hiện đo

Bước 4: BM 57
Dữ liệu sẽ được truyền ngay lập 
tức sau khi đo
• Nếu chức năng truyền dữ liệu qua

Bluetooth® đã được kích hoạt, dữ liệu
sẽ được truyền sau khi xác nhận bộ nhớ
người dùng và ấn nút NGUỒN

Bước 4 4: BM 57
Dữ liệu sẽ được truyền sau đó:
• Đi tới giao diện bộ nhớ

(chương 7). Chọn bộ nhớ người
dùng bạn muốn. Chức năng
truyền dữ liệu qua Bluetooth® sẽ
tự động bắt đầu

  Phải mở ứng dụng “beurer HealthManager” trên điện thoại thông minh mới có thể truyền dữ liệu. 
Nếu bạn sử dụng ốp điện thoại, hãy tháo ốp ra để đảm bảo chức năng truyền dữ liệu không bị cản trở khi truyền. 
Bắt đầu quá trình truyền dữ liệu trong ứng dụng “beurer HealthManager”.
Hệ điều hành tương thích với ứng dụng “beurer HealthManager”
– iOS ≥ 9.0, AndroidTM ≥ 5.0
– Bluetooth® ≥ 4.0
8. Vệ sinh, cất giữ thiết bị và vòng bít
• Chỉ vệ sinh thiết bị và vòng bít cẩn thận bằng vải hơi ẩm.
• Không sử dụng các chất hay dung dịch làm sạch
• Không được giữ thiết bị và vòng bít dưới nước trong bất cứ trường hợp nào để tránh nước xâm nhập vào và làm 

hỏng thiết bị cũng như vòng bít. 
• Khi cất giữ, không được đặt các vật nặng lên trên thiết bị và vòng bít. Tháo pin và không nên gập 

dây vòng bít. 
9. Báo lỗi/Xử lý sự cố
Trong trường hợp xảy ra lỗi, báo lỗi EE sẽ hiển thị trên màn hình. Báo lỗi có thể hiện thị trong một vài trường hợp:
• Không thể đo huyết áp tâm thu và huyết áp tâm trương (EE1)
• Vòng bít có lỗi hoặc thắt vòng bít quá chặt, quá lỏng (EE2)
• Áp suất bơm lớn hơn 290 mmHg (EE8)
Trong các trường hợp trên, hãy tiến hành đo lại
Hãy đảm bảo đầu kết nối vòng bít được cắm đúng cách và không di chuyển, nói chuyện trong khi đo. Lắp lại hoặc 
thay pin nếu cần thiết
10. Thông số kỹ thuật
Mã thiết bị BM 57
Phương pháp đo Đo huyết áp dao động, không xâm lấn 

trên bắp tay
Vùng đo    Áp suất vòng bít 0 – 300 mmHg, 

Huyết áp tâm thu: 50 – 250 mmHg, 
Huyết áp tâm trương: 40 – 180 mmHg, 
Nhịp tim: 40 – 180 nhịp/phút

Sai số Huyết áp tâm thu: ± 3 mmHg,  
Huyết áp tâm trương: ± 3 mmHg,  
Nhịp tim: ± 5 % so với chỉ số đo được

Sai lệch khi đo Sai lệch tiêu chuẩn tối đa cho phép 
theo kiểm nghiệm lâm sàng: 
Huyết áp tâm thu 8 mmHg / 
Huyết áp tâm trương 8 mmHg

Bộ nhớ 2 x 60 lần đo
Kích thước D 94 mm x R 161 mm x C 64 mm
Trọng lượng 421 g (tính cả vòng bít, không tính pin)
Kích cỡ vòng bít 23 tới 43 cm
Điều kiện vận hành 
cho phép

10°C tới +40°C, 15%-85% độ ẩm 
tương đối (không ngưng)

Điều kiện cất giữ 
cho phép

-20 tới + 55°C, độ ẩm tương đối ≤85% , 
âp suất không khí 700 – 1060 

Nguồn điện 2x 1.5 V  Pin AA  
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Vòng đời pin Dùng cho khoảng 150 lần đo, phụ thuộc vào 
huyết áp, áp suất bơm cũng như số lần kết nối 
Bluetooth® 

Phân loại Nguồn trong, IP22, không AP hoặc APG, vận 
hành liên tục, bảo vệ loại BF

Truyền dữ liệu qua 
công nghệ Bluetooth® 
không dây

Thiết bị sử dụng công nghệ năng lượng thấp 
Bluetooth®, dải tần: 2402 MHz – 2480 MHz, 
công suất truyền tối đa 0 dBM 

Tương thích với điện thoại thông minh/máy 
tính bảng có Bluetooth® 4.0 

Danh sách điện thoại thông minh/máy tính bảng 
hỗ trợ

Số sê-ri được in trên thiết bị hoặc trong khoang pin.
Thông tin kỹ thuật có thể thay đổi để nâng cấp mà không cần thông báo tới khách hàng
• Thiết bị này tuân thủ Tiêu chuẩn Châu Âu EN60601-1-2 (tương ứng với CISPR11, IEC 61000-3-2,

IEC 61000- 3-3, IEC 61000-4-2, IEC 61000-4-3, IEC 61000-4- 4, IEC 61000-4-5, IEC 61000-4-6, 
IEC 61000-4-8, IEC 61000-4-11) và phải tuân theo các biện pháp phòng ngừa đặc biệt liên quan đến 
khả năng tương thích điện từ. Xin lưu ý rằng hệ thống thông tin liên lạc HF di động cầm tay có thể 
gây ảnh hưởng tới chức năng của thiết bị này.

• Thiết bị này được sản xuất tuân theo Chỉ thị 93/42/EEC đối với các thiết bị y tế EU, Đạo luật về thiết
bị y tế của Đức (Medizin-produktgesetz) và các tiêu chuẩn EN1060-3 (máy đo huyết áp không xâm lấn 
- Phần 3: Yêu cầu bổ sung cho hệ thống đo huyết áp cơ điện )

• Độ chính xác của thiết bị đo huyết áp này đã được kiểm tra và phát triển cẩn thận để người
dùng có thể sử dụng lâu dài. Nếu sử dụng thiết bị cho mục đích y tế thương mại, phải kiểm 
tra độ chính xác của thiết bị thường xuyên bằng các phương pháp thích hợp. Để biết thêm chi 
tiết về hướng dẫn kiểm tra độ chính xác, vui lòng liên hệ trung tâm chăm sóc khách hàng.

• Chúng tôi xác nhận thiết bị này tuân thủ Chỉ thị RED Châu Âu 2014/53/EU. Bạn có thể tìm Chứng nhận
sản phẩm hợp quy CE tại www.beurer. com/web/welandingpages/de/cedeclarationofconformity. php.e

11. Bộ nguồn
Mã sản phẩm       8194047/02
Đầu vào 100 – 240 V AC, 50 – 60 Hz
Đầu ra 6 V, 600 mA, chỉ kết nối với thiết bị đo huyết áp Beurer 

Nhà sản xuất Ansmann AG

Bảo vệ     Thiết bị có lớp bảo vệ kép và có công tắc tự ngắt giúp ngắt 
kết nối thiết bị khỏi nguồn điện trong trường hợp hỏng hóc.

Hãy đảm bảo tháo pin khỏi khoang pin trước khi sử dụng 
bộ nguồn

Cách điện/bảo vệ loại 2

Vỏ và lớp bảo 
vệ

Vỏ của bộ nguồn bảo vệ người dùng khỏi chạm các bộ 
phận cơ thể hoặc các bộ phận khác (ví dụ như bằng ngón 
tay, kim, móc kiểm tra) với phần bên trong của bộ nguồn. 
Không cùng lúc chạm vào bệnh nhân và cổng ra của bộ 
nguồn AC/DC.

12. Linh kiện thay thế
Các linh kiện thay thế được bán sẵn tại trung tâm bảo hảnh với mã hàng tương ứng.

Linh kiện Mã hàng/Số đặt hàng

Vòng bít (23-43 cm) 163.708
Bộ nguồn (EU) 071.51
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